
 

 

Vedlegg til krav A-12 og A-13 
 

 

De målsatte tegningene skal klart vise: 
 

• Sykekupe, venstre side.   
 

• Sykekupe, høyre side. 
 

• Sykekupe, front. 
 

• Sykekupe, sett ovenfra. 
 

• Sykekupe sett bakfra med dør åpen. 
 

• Ambulansens høyre side utvendig. Her skal det fremkomme eventuell skapplass som 
betjenes fra utsiden av kjøretøyet. 
 

• Ambulansens venstre side utvendig, her skal det fremkomme eventuell skapplass som 
betjenes fra utsiden av kjøretøyet. 
 

• Ambulansen sett bakfra utvendig, med alle dører lukket. 
 

• Ambulansen sett forfra utvendig, med alle dører lukket. 
 

 
Krav til tegninger inngitt som del av tilbud: 

Format: *.pdf (kvalitetssikret som utskrivbare) 

Utskriftsformat: A3 

Målestokk innredning/detaljer:  1:10 

(Målestokk hel bil: 1:20) 

 

På tegninger som vedrører sykekupen skal det tydelig fremkomme muligheter for skap, for skapene 
skal det angis innvendig høyde, bredde og dybde.  

 

Det skal videre legges ved tilbudet (elektronisk) målsatt 3D tegninger av sykekupen i PDF-format der 
det tydelig fremkommer hva som inngår av innredning i gitt tilbud.  

 

Innlevering av fysiske tegninger:  
Det skal for tilbudt ambulanse leveres to sett med målsatte 2D og 3D-tegninger. Disse skal leveres i 
A3-format. Tilbyder skal sende disse tegningene på papir innen dato for innlevering av første tilbud. 
Se konkurransegrunnlagets pkt. 1.7. 

 

 



 

Postadresse for innsending av tegninger:  

 

Sykehusinnkjøp HF 

Postboks 40 

9811, Vadsø 

 

Merk: Ambulanseanbud 2020 v/Kristian Hellesø 




