
Beskrivelse av analysesekvens Antiepileptika  
 
Eksempel på oppsett av en analysesekvens á 40 pasientprøver for 
analyse av ulike antiepileptika ved Klinisk farmakologi SSE, OUS. 
NB! Sekvensen settes opp to ganger per dag av praktiske årsaker. 
Dvs. ca. 80 pasientprøver pr. dag. med tilhørende kalibratorer og 
kontroller (ca. 400 pasientprøver pr. uke).  
 
 Kalibratorer analyseres først og sist i sekvensen (re-injeksjoner) 

• Std. 1 er en fortynning av kommersielt tilgjengelig kalibrator 
(CE-IVD kalibrator som utgjør Std. 2 i metoden). Enkelte 
analytter har behov for utvidet måleområde.   

 
 Internkontroller (QC) analyseres mellom hver tiende 

pasientprøve (re-injeksjoner) 
• QC I er en fortynning av kommersielt tilgjengelig 

kontrollmateriale (CE-IVD kontroll som utgjør QC II i 
metoden). Enkelte analytter har utvidet måleområde.  

 
 
 

 



Beskrivelse av analysesekvens Benzodiazepiner 
 
Eksempel på oppsett av en analysesekvens á 20 
pasientprøver for analyse av ulike benzodiazepiner ved 
Klinisk farmakologi SSE, OUS. Sekvensen settes opp 3 
dager i uken med tilhørende kalibratorer og kontroller 
(ca. 60 pasientprøver pr. uke).  
 
 Kalibratorer analyseres først og sist i sekvensen (re-

injeksjoner) 
• Std. 1 er en fortynning av kommersielt tilgjengelig 

kalibrator (CE-IVD kalibrator som utgjør Std. 2 i 
metoden). Enkelte analytter har behov for 
utvidet måleområde.   

 
 Internkontroller (QC) analyseres mellom hver tiende 

pasientprøve (re-injeksjoner) 
• QC I er en fortynning av kommersielt tilgjengelig 

kontrollmateriale (CE-IVD kontroll som utgjør QC 
II i metoden). Enkelte analytter har utvidet 
måleområde.  

 
 
 

 


